
 

 

EU Type-Examination Certificate 
 
Certificate No : 147-21-03 
Certification date / Certificate validity date : 25.03.2021 – 25.03.2026 
Document Validity Period : 5 years 
 
Company Name and Address : PS ELEKTRONÍK TEKNOLOJÍ DIS TÍC. A. S. 
   Universite Mah. Firuzkoy Bulvari No: 7/23 
   Avcilar / ÍSTANBUL 
 
Product Name / Models : rosimask RM-12 
Directive : 2016/425 REGULATION 
Module / Category  : MODULE B / CATEGORY III 
Test Report No : M-2021-00402 
Product Type: 

- EN 149:2001+A1:2009 Respiratory protective devices – Filtering half masks to protect 
against particles 

 
Product Material Information: rosimask RM-12 model products are manufactured using fabric, 
elastic strap, nose clip, filter layer. 
 

















 
 

Certificat de examinare de tip UE 

Certificat nr. : 147-21-03 
Data certificării / Data de valabilitate a certificatului : 25.03.2021 - 25.03.2026 
Perioada de valabilitate a documentului : 5 ani 

 
Numele și adresa companiei : PS ELEKTRONÍK TEKNOLOJÍ DIS TÍC. A. S. 

Universite Mah. Firuzkoy Bulvari No: 7/23 
Avcilar / ÍSTANBUL 

 

Denumirea produsului / Modele : rosimask RM-12 
Directiva : REGULAMENTUL 2016/425 
Modul / Categorie : MODULUL B / CATEGORIA III 
Raportul de testare nr. : M-2021-00402 
Tip de produs: 

-Aparate de protecție respiratorie. Semimăști filtrante pentru protecția împotriva 
particulelor. 

 

Informații despre materialul produsului: produsele modelului rosimask RM-12 sunt fabricate 
folosind țesătură, curea elastică, clemă de nas, strat de filtru. 
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FABRICANT: PS ELEKTRONLK TEKNOLOJi DI$ TiC. A.$. 

TIP PPE: 
 

EN 149:2001+ Al :2009 Aparate de protecție respiratorie. Semimăști filtrante pentru 

protecția împotriva particulelor. 

 

MODEL: rosimask RM-12 

 
DIMENSIUNEA PRODUSULUI: S, L 

 
PICTOGRAMA ȘI NIVELURILE DE PERFORMANȚĂ: 

 
EN 149:2001+ Al :2009 FrP2 NR 

mna 
Numărul organismului notificat: 2841 

 

ANEXE (147-21-03) 
 

 

Pentru a certifica produsul PPE la nivelul categoriei Ill, modulul C2 sau D este însoțit de aplicarea 

uneia dintre metodele de evaluare a conformității împreună cu examenul de tip UE (modulul 8). 

Model : rosimask RM-12 

I 

 

EIP produse ca o singură unitate pentru a se potrivi unui utilizator individual, toate instrucțiunile necesare 

pentru fabricarea acestor EIP pe baza modelului de bază aprobat: 

 

 

 

MNA LABORATOR1ES SAN. TIC. LTD. Ti declară că produsul menționat mai sus îndeplinește 

cerințele directivei conform Directivei UE 2016/425, siguranța produsului este acoperită de condițiile 

și utilizarea specificate în acest certificat și în fișa tehnică. 

 

 

 
MNA Laboratuvarlan San. Tic.Ltd . 

Adresă: Kii iikbakkalkoy Mahallesi Yenido an Cad.No:21Ata ehir/ istanbul 

Tel:0216 574 07 08 Faks: 0216 575 13 31 www. mnalab. com 

U-Form-002/Rev.04/12.03.2020 

SPECIFICAȚIA PPE NIVELURI DE 

PERFOR
MANȚĂ 

I 

IClasificare I II rFP2 I 
 

 

http://www.mnalab.com/
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Cerințe de bază în materie de 

sănătate și securitate Evaluarea 

riscurilor 

Rapoarte de testare 

Raport tehnic 

mna 
Numărul organismului notificat: 2841 

 

ANEXE (147-21-03) 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MNA Laboratuvarlan San. Tic. Ltd . ti 

Adresă: KO Ukbakkalkoy Mahallesi Yenidogan Cad. No:21 Ata ehir/ 
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n,na 
MNA LABORATUVARL.ARI SAN. TIC. LTD $T1. 

MNA LABORATUVARLARI 

 

RAPORT DE EVALUARE TEHNICĂ (147-21-03) 

 

Raportul nr. 

Data raportului 

Data cererii nr. 

: 147-21-03 

 
: 25.03.2021 

 
: 147-21-03 

1. INFORMAȚII DESPRE COMPANIE: 

PS ELEKTRONiK TEKNOLOJi DIS TiC. A.S. 

Oniversite Mah. Firuzkoy Bulvan No: 7/23 Avc1lar / iSTANBUL 

Tel: 0 212 709 41 23 

 
2. INFORMAȚII PPE: 

Semimască de unică folosință și nesterilă, confecționată din material fitler de protecție împotriva particulelor. 

 

3. IDENTIFICAREA TIPULUI DE PPE 

EN 149:2001+Al:2009 Aparate de protecție respiratorie. Semimăști filtrante pentru protecția împotriva 

particulelor. 

 
4. IMAGINI PPE 

 

rozimask RM-12 

 
5. DIMENSIUNI PPE: 

S-a constatat că modelul rosimask RM-12 a fost produs folosind dimensiuni mici și mari. 

 
 
 

6. INFORMAȚII DESPRE MATERIALUL PRODUSULUI PPE: 

Produsul este fabricat din curea elastică, țesătură nețesută pe straturile exterior și interior și material fitler pe 

stratul de mijloc. 

 
7. CERINȚE ESENȚIALE DE SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ 

• S-a efectuat o inspecție vizuală în conformitate cu EN 149:2001+Al:2009 pentru ergonomie. 

• Nivelurile și gradele de protecție sunt definite de producător. 

• Materialele de construcție adecvate au fost determinate prin inspecție vizuală în conformitate cu EN 
149:2001. 

+Al:2009. 
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rnna 
MNA LABORATUVARLARI SAN TIC. L T O T .  l, 

MNA LABORATUVARLARI  

 
RAPORT DE EVALUARE TEHNICĂ (147-21-03) 

 

 

8. ANALIZE ȘI EVALUĂRI: EN 

149:2001 +Al:2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TESTE PARAMETRU PERFORMANȚĂ 

NIVELURI 

REZULTATE NIVELURI DE 

PERFORMANȚĂ 

EVALUARE 

FFPl FFP2 FFP3 

Partea 7.9.1 

Total

 Scurg

eri spre 

interior 

Cel puțin 46 din

 50

 individuale 

rezultatul exercițiului 

< 25 <11 <5 A se vedea 

tabelul de mai 

jos 

FFP2 TRECERE 

Cel puțin 8 din 

10 medii aritmetice 

ale purtătorului 

individual 

<22 <8 <2 A se vedea 

tabelul de mai 

jos 

FFP2 TRECERE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESTE PARAMETRU PERFORMANȚĂ 

NIVELURI 

REZULTATE NIVELURI DE 

PERFORMANȚĂ 

EVALUARE 

FFPl j FFP2 I FFP3 

Interzis Azo 

Coloranți 

< 30 mg/ kg < 5 mg/ kg - TRECERE 

Partea 7.3 

Vizuale 

inspecție 

De asemenea, marcajul și informațiile 

furnizate de producător 

Adecvat - TRECERE 

Partea 7.4 

Ambalaje 

Semimasca de filtrare a particulelor trebuie 

să fie pusă în vânzare ambalată astfel încât 

să fie protejată împotriva deteriorării 

mecanice. 

și de contaminare înainte de utilizare. 

Adecvat - TRECERE 

Partea 7.5 

Material 

În cazul în care este condiționat în 

conformitate cu 8.3.1 & 

8.3.2. Semimasca cu filtru de particule nu 

trebuie să se prăbușească. 

Adecvat - TRECERE 

Partea 7.6 

Curățarea și 

dezinfectarea 

După curățare și dezinfectare, semimasca 

de filtrare a particulelor reutilizabilă trebuie 

să îndeplinească cerința de penetrare a 

clasa. 

Nu se aplică - Nu se aplică 

Partea 7.7 

Performanță 

practică 

Nu trebuie făcute comentarii negative de 
către 

subiectul testului cu privire la oricare dintre 

criteriile evaluate. 

Adecvat - TRECERE 

Partea 7.8 

Finisarea 

pieselor 

Părțile dispozitivului care pot veni în contact 

cu purtătorul nu trebuie să aibă părți 

ascuțite sau tăioase. 

margini sau bavuri. 

Adecvat - TRECERE 
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rnna 
MNLAABORATUVARLARI SAN, TIC, LTD. $Ti 

MNA LABORATUVARLARI 

 

RAPORT DE EVALUARE TEHNICĂ (147-21-03) 

 

Scurgeri totale către 

interior (%) 
 Exercițiul 1 Exercițiul 2 Exercițiul 3 Exercițiul 4 Exercițiul 5 Media 

Subiect 1 (așa cum a fost primit) 7.0 6.9 7.9 8.1 8.2 7.6 

Subiect 2 (așa cum a fost primit) 7.2 7.8 5.2 8.3 8.1 7.3 

Subiect 3 (așa cum a fost primit) 7.3 8.8 7.9 7.5 7.9 7.9 

Subiect 4 (așa cum a fost primit) 7.0 6.1 8.8 8.1 8.1 7.6 

Subiect 5 (așa cum a fost primit) 6.7 6.5 9.0 9.4 8.1 7.9 

Subiectul 6 (după condiționarea 
temperaturii) 

6.6 7.3 7.1 6.6 8.1 7.1 

Subiectul 7 {după condiționarea 
temperaturii) 

6.4 7.6 7.0 7.9 10.5 7.9 

Subiectul 8 (după condiționarea 
temperaturii) 

9.1 8.0 6.5 8.1 8.0 7.9 

Subiectul 9 {după condiționarea 
temperaturii) 

6.7 6.9 6.6 7.9 6.5 6.9 

Subiectul 10 (după condiționarea 
temperaturii) 

6.8 7.9 8.1 7.9 6.7 7.5 

Dimensiunile faciale ale subiectului 

Subiect Lungimea feței 

(mm) 

Lățimea feței 

(mm) 

Adâncimea 

feței (mm) 

Lățimea gurii 

(mm) 

1 133 132 132 65 

2 125 144 116 67 

3 126 135 124 75 

4 123 133 134 74 

5 117 135 122 73 

6 122 142 133 66 

7 113 132 114 75 

8 135 123 123 65 

9 122 135 133 74 

10 135 142 125 83 

 
 

TESTE PARAMETRU PERFORMANȚĂ 

NIVELURI 

REZULTATE NIVELURI DE 

PERFORMANȚĂ 

EVALUARE 

FFPl FFP2 FFP3 

Partea 7.9.2. 

Penetrație 

Clorură de sodiu, 95 

L/min 

%20 %6 %1 A se vedea 
tabelul 

sub 

FFP2 TRECERE 

de

 mat

erial de 

filtrare 

%, max       

Ulei de parafină, 
95L/min 

%, max 

%20 %6 %1 A se vedea 
tabelul 

sub 

FFP2 TRECERE 

 

Penetrarea materialului de filtrare Clorură de sodiu (%) Ulei de parafină (%) 

Așa cum a fost primit 4.1 4.2 

Așa cum a fost primit 3.9 4.3 

Așa cum a fost primit 4.1 4.2 

După tratamentul de uzură simulată 4.2 4.6 

După tratamentul de uzură simulată 4.3 4.9 

După tratamentul de uzură simulată 4.3 4.8 
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Rezistența mecanică și condiționarea temperaturii 5.5 5.6 

Rezistența mecanică și condiționarea temperaturii 5.3 5.4 

Rezistența mecanică și condiționarea temperaturii 5.4 5.6 
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rnna 
M LABORATUVARLARI SAN. TIC. LTD. STI 

MNA LABORATUVARLARI 

 
RAPORT DE EVALUARE TEHNICĂ (147-21-03) 

 

TESTE PARAMETRU NIVELURI DE 
PERFORMANȚĂ 

REZULTATE NIVELURI DE 

PERFORMANȚĂ 

EVALUARE 

FFPl J FFP2 j FFP3 

Partea 7.10 

Compatibilitate

a cu pielea 

Materialele nu trebuie să fie cunoscute ca 
fiind susceptibile de a 

să provoace iritații sau orice alt efect negativ 

asupra sănătății 

Adecvat - TRECERE 

Partea 7.11 

Inflamabilitate 

Masca nu trebuie să ardă sau să nu continue 
să ardă 

pentru mai mult de 5 s 

Flacără nu 

se vede 

- TRECERE 

Partea 7.12 

Conținutul de 

dioxid de 

carbon al 

aer de inhalare 

Nu trebuie să depășească o medie de% 1  
0,81 

0,84 

0,79 

- TRECERE 

Partea 7.13 

Harnașament 
pentru cap 

Poate fi îmbrăcat și îndepărtat cu ușurință Adecvat - TRECERE 

Partea 7.14 

Câmpul vizual 

Câmpul de vizibilitate trebuie să fie acceptabil 
în practică 

testul de performanță. 

Adecvat - TRECERE 

Partea 7.15 

Supapa 

(supapele) de 

expirație 

Acesta trebuie să reziste axial la o forță de 

tracțiune de 10 N aplicată timp de 10 

secunde. 

Dacă este montat, trebuie să continue să 
funcționeze corect 

după un debit de expirație continuu de 300 

L/min pe o perioadă de 30 s. 

Nu se aplică - Nu se aplică 

 
 

TESTE PARAMETRU NIVELURI DE 
PERFORMANȚĂ 

REZULTATE NIVELURI DE 

PERFORMANȚĂ 

EVALUARE 

FFPl FFP2 FFP3 

Partea 7.16 

Rezistența la 

respirație 

Inhalare 30L/min 0,6 

mbar 

0,7 

mbar 

1,0 

mbar 

A se vedea 

tabelul de mai 

jos 

FFP2 TRECERE 

Inhalare 9SL/min 2,1 

mbar 

2,4 

mbar 

3,0 

mbar 

A se vedea 

tabelul de mai 

jos 

FFP2 TRECERE 

Expirație 160L/min 3,0 

mbar 

3,0 

mbar 

3,0 

mbar 

A se vedea 
tabelul 

sub 

FFP2 TRECERE 

 

Rezistența la respirație (mbar) Inhalare 30L/min Inhalare 95L/min 

Așa cum a fost primit 0.5 1,9 

Așa cum a fost primit 0.5 1,8 

Așa cum a fost primit 0,5 1,9 

După condiționarea temperaturii 0.5 1,9 

După condiționarea temperaturii 0.5 1,9 

După condiționarea temperaturii 0.5 1,8 

După tratamentul de uzură simulată 0.4 1,9 

După tratamentul de uzură simulată 0.5 1,8 

După tratamentul de uzură simulată 0.5 1,8 
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Rezistența la respirație 160L/min (mbar) Cu fața 

direct în față 

Cu fața spre 

verticală în 

sus 

Cu fața la 

pe verticală 

în jos 

Culcat pe 

partea stângă 

culcat pe 

partea 

dreaptă 

Așa cum a fost primit 2,2 2,2 2,2 2,1 2,2 

Așa cum a fost primit 2,2 2,2 2,2 2,1 2,2 

Așa cum a fost primit 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 
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După condiționarea temperaturii 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 

După condiționarea temperaturii 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 

După condiționarea temperaturii 2,1 2,2 2,1 2,2 2,2 

După tratamentul de uzură simulată 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

După tratamentul de uzură simulată 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

După tratamentul de uzură simulată 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

 

TESTE PARAMETRU NIVELURI DE 

PERFORMANȚĂ 

REZULTATE NIVELURI DE 

PERFORMANȚĂ 

EVALUARE 

FFPl FFP2 FFP3 

Partea 7.17 După înfundarea 4 5 7 Nu se aplică - Nu se aplică 

Înfundarea inhalare mbar mbar mbar    

 rezistențe
 trebu
ie să 

      

 nu depăși.       

 (cu supapă)       

 Rezistența la expirație nu trebuie să 
depășească 

3 mbar la un debit continuu de 160 L/min. 

Nu se aplică - Nu se aplică 

 (cu supapă)    

 După înfundarea 3 4 5 Nu se aplică - Nu se aplică 

 inhalare și mbar mbar mbar    

 expirație       

 rezistențe
 trebu
ie să 

      

 nu depăși.       

 (fără valțuri)       

Partea 7.18 

Demontabil 

partea 

Toate părțile demontabile (dacă sunt 
montate) trebuie să fie 

cu ușurință conectat și

 securizate au fost posibile cu 

mâna. 

Nu se aplică - Nu se aplică 

 
 

9. PROPUNERE DE DECIZIE 
 

Analize și examinări Echipament de protecție individuală cu cod de model rosimask RM-12; Sunt evaluate 

dispozitivele de protecție respiratorie EN 149:2001 +Al:2009- Semimăști cu filtru pentru protecție împotriva particulelor 

- Proprietăți, experimente și standarde de marcare. Se recomandă să fie certificată la nivelurile de performanță 

specificate în urma evaluărilor tehnice. 

10. ANEXE 

• Cerințe de bază privind sănătatea și siguranța 

• Evaluarea riscurilor 

• Instrucțiuni de utilizare 

 
CONTROLERUL 

CÂNTĂ 

DATA 
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